ANALYSECERTIFIKAT

Produkt:

Varenr.:
Lot nr.:
Udlgb:

r 5 SSi
DIAGNOSTICA

MRS agarplade m. 0,05% CyHCI ; 9 cm
Opbevaringstemperatur: 2 — 8°C

98886
1016010

2026-07-21

Produktet er testet og resultaterne godkendt i henhold til geeldende analyseforskrift.

Test af fysiske parametre

Testresultat Specifikation

Aktuel pH (Gns. af dobbelt best.) 6,2 6,2+0,2
Farve Gulbrun Gulbrun
Overflade Glat Glat
Turbiditet Klar Klar
Meerkning MRS agarplade m. 0,05% MRS agarplade m. 0,05%
CyHCI CyHCI
Renhedstest 0 0
Test af mikrobiologisk performance
Stamme Antal CFU Antal CFU Recovery % Specifika-
Test Kontrol lot: Test resultat tioner
Aktuelle Lot: Lot nr. 1015106
1016010
L. rhamnosus Acceptgraense (50-120 CFU) | Acceptgraense Antal kolonier
ATCC 7469 1: 68 1: 63 (70-140 %) . apf‘ I’;"dRes;kal
2: 66 2:61 vo‘egre Z\indst 70-
Lot nr.: Maj 2026 3:65 3:59 108 % 140 % af antal
Gns.: 66 Gns.: 61 kolonier p&
kontrolplade.
B. animalis Acceptgraense (50-120 CFU) | Acceptgraense
ATCC 25527 1:62 1: 59 (70-140 %)
2:60 2:60
3:64 3:58 105 %
Lot nr: Dec. 2025 Gns.: 62 Gns.: 59

Negativ Kontrol plade aktuelle Lot

OK (Ingen vaekst)

Negativ kontrol plade kontrol medie

OK (Ingen vaekst)

Dato: 2026.06.29

Marion Krontoft
Culture Media Produktion Manager
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SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillergd
Denmark

T +45 4829 9100

ssidiagnostica.com



